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Abstrak 

Adanya kerusakan serta penurunan kualitas tanah menjadi salah satu alasan pengukuran kualitas tanah 

perlu dikembangkan. Karena dengan dilakukannya pengukuran tersebut maka kualitas tanah yang 

optimal bagi suatu tanaman dapat diketahui. Beberapa parameter yang dapat menunjukkan kualitas 

tanah adalah suhu tanah dan kelembaban tanah. Suhu tanah yang optimal bagi beberapa jenis tanaman 

berkisar antara 20ºC-35ºC dan kelembaban tanah yang optimal bagi beberapa jenis tanaman berkisar 

antara 50%-70%. Maka dari itu penelitian ini dilakukan karakterisasi sensor DS18B20 dan 2 jenis probe 

sensor soil moisture. Sensor DS18B20 dapat diaplikasikan sebagai pendeteksi suhu tanah sedangkan 

sensor soil moisture dapat diaplikasikan sebagai pendeteksi kelembaban tanah. Hasil karakterisasi 

menunjukkan bahwa sensor DS18B20 dapat bekerja dengan baik pada rentang 20ºC-60º dengan 

kesalahan relatif 0,35%. Sedangkan untuk sensor soil moisture kedua jenis probe tersebut dapat bekerja 

dengan baik pada rentang kelembaban tanah 10%-50% dengan rata-rata kesalahan relatif untuk probe A 

dan B sensor soil moisture masing-masing adalah 5,74% dan 6,04%. 

Kata-kata kunci: kualitas tanah, DS18B20, sensor soil moisture. 

Abstract 

The improvement and degradation of soil quality is one of the reasons for measuring soil quality that 

needs to be developed. Because by knowing these measurements, the optimal soil quality can be known. 

Several parameters that can indicate soil quality are temperature and soil moisture. Optimal soil 

temperature for several types of plants ranges from 20ºC-35ºC and optimal soil moisture for several 

types of plants ranges from 50% -70%. Therefore, this research was conducted to characterize the 

DS18B20 sensor and 2 types of soil moisture sensor probes. The DS18B20 sensor can be applied as a 

soil temperature detector while the soil moisture sensor can be applied as a soil moisture detector. The 

characterization results show that the DS18B20 sensor can work well in the range of 20ºC-60º with a 

relative error of 0.35%. As for the soil moisture sensor, the two types of probes can work well in the soil 

moisture range of 10%-50% with the average relative error for probes A and B of the soil moisture 

sensor, respectively 5.74% and 6.04%. 

Keywords: soil quality, DS18B20, soil moisture sensor. 
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PENDAHULUAN 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Salah satu fungsi 

tanah bagi manusia adalah sebagai media untuk menanam tanaman. Seiring berjalannya waktu, 

banyak tanah di Indonesia yang mulai tercemar dan rusak. Kerusakan tanah tersebut dapat 

menyebabkan berkurangnya kualitas tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Untuk 

mengetahui kualitas tanah yang optimal bagi suatu tanaman maka perlu dilakukan pengukuran 

terhadap beberapa parameter. Adapun parameter tersebut diantaranya seperti suhu tanah, kelembaban 

tanah, derajat keasaman (pH), salinitas, serta lain sebagainya [1]-[4]. Peralatan untuk mengukur 

parameter tanah tersebut saat ini masih belum terintegrasi antara satu parameter dengan parameter 

yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan sistem pengukuran kualitas tanah untuk 

mendeteksi parameter fisika pada tanah agar penggunaan alat tersebut dapat lebih efektif dan efisien.  

Kualitas tanah dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter fisika, diantaranya adalah suhu tanah 

dan kelembaban tanah. Suhu tanah dapat mempengaruhi kelembaban tanah, enzim yang ada di dalam 

tanah, serta ketersediaan hara di dalam tanah [2]. Suhu tanah sendiri dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti iklim, kemiringan permukaan tanah, warna tanah, letak geografis, dan lain sebagainya 

[5]. Suhu tanah yang optimal bagi sebagian jenis tumbuhan berada di kisaran 20ºC hingga 35ºC [6]. 

Parameter lain yang tidak kalah penting adalah kelembaban tanah. Kelembaban tanah sendiri 

merupakan kadar air yang berada di dalam tanah. Kelembaban tanah dapat mempengaruhi distribusi 

perakaran tanaman, laju fotosintesis, serta pertumbuhan tanaman tersebut [7]&[8]. Kurangnya tingkat 

kelembaban tanah dapat menyebabkan kelayuan pada tanaman. Kelembaban tanah yang optimal bagi 

sebagian jenis tumbuhan berkisar antara 50% hingga 70% [9].  

Pada paper ini akan dipaparkan hasil karakterisasi sensor suhu DS18B20 dan sensor soil moisture 

untuk mengukur suhu dan kelembaban tanah. Karakterisasi dilakukan dengan membandingkan 

tegangan keluaran sensor dengan alat pengujian yang ada di laboratorium. Sebuah mikrokontroler 

Arduino Uno digunakan sebagai sistem kendali untuk menampilkan keluaran yang dibaca oleh sensor 

tersebut. Setelah karakterisasi dilakukan, sensor tersebut akan diaplikasikan pada perangkat untuk 

pengukuran kualitas tanah.   

METODOLOGI 

Proses karakterisasi pada penelitian ini menggunakan sensor suhu DS18B20, 2 jenis probe sensor 

soil moisture, Arduino Uno, moisture meter mediatech B19002, serta Termometer digital isolab. 

Karakterisasi sensor dilakukan dengan membandingkan nilai keluaran sensor dengan peralatan 

standar laboratorium. Karakterisasi sensor suhu dilakukan menggunakan media air dan dilakukan 

dengan cara menaikkan suhu air tersebut mulai dari suhu 20ºC hingga 60ºC dengan rentang 1ºC. 

Karakterisasi sensor soil moisture dilakukan dengan menggunakan sampel tanah kebun sebanyak 100 

gr yang kemudian diberi air sebanyak 0 ml sampai dengan 100 ml dengan rentang variasi 10 ml. 

Setelah itu dilakukan analisa berdasarkan hasil karakterisasi yang didapatkan. 

 

       
(a)                                        (b)                                         (c) 
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    (d)          (e) 

GAMBAR 1. (a) sensor DS18B20, (b) probe A sensor soil moisture, (c) probe B sensor soil moisture, (d) proses kalibrasi 

sensor suhu, (e) sampel tanah yang digunakan untuk karakterisasi kelembaban tanah 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi sensor ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari sensor yang digunakan 

seperti akurasi, resolusi, fungsi transfer, dan rentang kerja sensor tersebut. Pada penelitian ini 

dilakukan karakterisasi 1 buah sensor DS18B20 dan 2 jenis probe sensor soil moisture.  

Karakterisasi Sensor DS18B20 

Sensor DS18B20 ini merupakan sensor suhu yang telah memiliki kemampuan tahan air dan 

memiliki output digital. Sensor ini bekerja pada tegangan operasi 3 V hingga 5,5 V. Karakterisasi 

sensor DS18B20 dilakukan dengan pengambilan data mulai dari suhu 20ºC hingga 60ºC dan 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali putaran (penambahan 1ºC dan pengurangan 1º). Hasil 

karakterisasi sensor suhu DS18B20 ditunjukkan pada gambar berikut. 
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GAMBAR 2. Karakterisasi sensor suhu DS18B20 

 

Berdasarkan gambar diatas suhu yang terukur oleh sensor DS18B20 sebanding dengan suhu yang 

terukur oleh termometer. Selain itu, berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa grafik 

tersebut bersifat linear dengan kemiringan sebesar 0,9779 yang menunjukkan sensitivitas dari sensor 

tersebut. Dari persamaan pada grafik tersebut kemudian dibuat dalam bentuk invers untuk 

mengetahui nilai sebenarnya yang diukur. Adapun hasil invers dari persamaan pada grafik diatas 

adalah sebagai berikut: 
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  (1) 

Dimana x adalah suhu yang terbaca oleh sensor (ºC) kemudian y adalah nilai suhu sebenarnya 

yang terukur (ºC). Dari pengolahan data menunjukkan bahwa sensor DS18B20 tersebut dapat bekerja 

dengan baik pada rentang 20ºC hingga 60ºC dengan rata-rata kesalahan relatif sebesar 0,35%.  

Karakterisasi Sensor Soil Moisture 

 Karakterisasi sensor soil moisture dilakukan dengan menggunakan 2 jenis probe. Kedua 

probe tersebut bekerja pada tegangan operasi 3,3 V sampai 5 V. Karakterisasi sensor soil moisture 

dilakukan dengan 2 jenis probe yang keduanya diujikan pada sampel tanah 100 gr dengan variasi 

penambahan air sebanyak 0 ml sampai 100 ml dengan rentang 10 ml dan tiap sampel dilakukan 

sebanyak 5 kali pengulangan. Hasil karakterisasi kedua jenis probe sensor soil moisture ditunjukkan 

pada gambar berikut. 

 

 
(a)           (b) 

GAMBAR 3. (a) Perbandingan karakterisasi sensor soil moisture A dan B, (b) Perbandingan karakterisasi sensor soil 

moisture A dan B pada rentang 10%-50%. 

 

Berdasarkan kedua gambar diatas tegangan keluaran yang terukur oleh kedua probe sensor 

berbanding terbalik dengan nilai kelembaban yang terukur. Hal tersebut karena secara umum sensor 

soil moisture mendeteksi nilai resistansi pada tanah tersebut sehingga semakin banyak air yang 

terkandung dalam tanah maka resistansinya menjadi semakin kecil sehingga tegangan yang terbaca 

pada sensor akan semakin kecil pula [10]. 

Berdasarkan GAMBAR 3 (a) diketahui bahwa  pada sampel dengan kelembaban diatas 50% 

tegangan keluaran kedua sensor soil moisture tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. 

Berdasarkan GAMBAR 3 (b) dapat deketahui bahwa grafik karakterisasi sensor soil moisture A dan 

B bersifat linear dengan kemiringan masing-masing sebesar -0,0761 V/% dan -0,0549 V/%. Nilai 

tersebut menunjukkan sensitivitas dari kedua probe sensor tersebut. Dimana untuk sensor soil 

moisture A mampu mendeteksi 1% kelembaban tanah setiap penurunan 0,0761 V sedangkan untuk 

sensor soil moisture B mampu mendeteksi 1% kelembaban tanah setiap penurunan 0,0549 V. Dari 

persamaan pada kedua grafik tersebut kemudian dibuat dalam bentuk invers untuk mengetahui nilai 

sebenarnya yang diukur. Adapun hasil invers dari persamaan pada kedua grafik diatas adalah sebagai 

berikut: 

                                               (2) 

                                              (3) 

Dimana  dan  adalah tegangan keluaran yang terbaca oleh probe A dan B sensor soil 

moisture (V) kemudian dan  adalah nilai kelembaban tanah sebenarnya yang terukur (%). Dari 

gambar 3 (a) dan (b) didapatkan bahwa kedua probe sensor soil moisture tersebut hanya dapat 

bekerja dengan baik pada rentang kelembaban tanah 10% hingga 50% saja dengan rata-rata 

kesalahan relatif untuk probe A dan B sensor soil moisture masing-masing adalah 5,7353% dan 

6,0424%. 
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SIMPULAN 

Karakterisasi sensor suhu DS18B20 dan 2 jenis probe sensor soil moisture telah dilakukan. 

Penggunaan sensor DS18B20 sebagai alat untuk mengukur suhu cukup baik karena dapat bekerja 

dengan baik pada rentang 20ºC hingga 60ºC dengan rata-rata kesalahan relatif sebesar 0,35%. 

Sedangkan untuk sensor soil moisture kedua jenis probe tersebut dapat bekerja dengan baik pada 

rentang kelembaban tanah 10% hingga 50% dengan rata-rata kesalahan relatif untuk probe A dan B 

sensor soil moisture masing-masing adalah 5,74% dan 6,04%. Sehingga jenis probe A sensor soil 

moisture dapat melakukan pengukuran lebih baik dibandingkan jenis probe B sensor soil moisture. 
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